
Kurzanleitung Sonographie –Gerät EDM 
 
I. Weborder 
Die Worklist wird durch das Sekretariat erfasst. 
Notfallmässige Pat. werden vom Sekretariat erfasst oder selber gemäss separater 
Anleitung via Pansoma Weborder (login: ksaendok; Passwort: 123456) auf das Sonogerät 
gebracht. 
 
 
II. SONO 
Gerät starten (Netzstecker eingesteckt, LAN-Kabel verbunden?) 
Auf Bildschirm Feld «Patient» → „Worklist“→ Es erscheint eine Liste mit den im Weborder 
eingegebenen Namen 
Doppelclick auf den passenden Patientennamen → «Freeze» Taste drücken 
Schallkopfauswahl: auf dem Bildschirm passenden Schallkopf auswählen 
 
VOLUMEN AUSMESSEN KNOTEN AUSMESSEN 
Taste „Logiqview“ drücken Modus Doppelbild wählen 
Längsschnitt Start/Stop (re Taste), Freeze Längsschnitt darstellen, Freeze 
Taste „Measure“ drücken Querschnitt darstellen, Freeze 
Auf Touchscreen „Rt Thyroid“ drücken. Ortsmarkierung richtig setzen 
Längsdurchmesser (kraniokaudal) ausmessen Taste „Calc“ drücken 
Speichern Länge linkes Bild messen 
„Freeze“ nochmals drücken (defreeze) Breite/ Höhe rechtes Bild messen 
Querschnitt darstellen, «Measure», «Freeze» Speichern mit P1 
Breite und Tiefe ausmessen 
Ortsmarkierung wählen 
Volumen wird autom. angezeigt  
Speichern mit P1  
 
Um ein Datasheet mit allen gemessenen Werten zu speichern (um in den Bericht zu 
übernehmen) am Schluss der Untersuchung bei aktivierter "Measure" Taste im Bildschirm 
"Worksheet" anklicken und P1 drücken. 
 
Zum Ende der Untersuchung: "End Exam" ->"Permanent Store"->"End current Patient" 
 
Bilder werden automatisch ins PACS übertragen und gespeichert 
Der Bericht wird im KISIM erstellt: „gemeinsame Favoriten“, Endokrinologie: "freier Brief 
Endokrinologie, Diabetologie und Metabolismus" "Sonographie Schilddrüse" 
 
(Bilder werden nicht mehr in den Befund übernommen, sind im PACS gespeichert). 
 
ACHTUNG!  
Gerät so verlassen und verkabeln wie es angetroffen wurde!  
Aufgebrauchtes Verbrauchsmaterial ersetzen.  
Beim Verschieben / Transport NIE über Schallkopfkabel fahren (Glasfasern) !! 

https://www.ksa.ch/sites/default/files/cms/edm/pocketguide/appendix/21_sono_pansoma_weborder.pdf
https://www.ksa.ch/sites/default/files/cms/edm/pocketguide/appendix/21_sono_pansoma_weborder.pdf


Pansoma Weborder 

 

Notfall ZNM 

 

Login: ksaznm 

Passwort: 123456 

 

Weborder Tool starten 

 

 

 

 

 

 



Login: ksaznm 

Passwort: 123456 

 

 

 

 

 

 

 



 

Patient suchen, nach PID, Name, Vorname  oder Geb. Datum 

Danach Patient auswählen 

 

 



Fall auswählen 

 

Anmelden klicken 

Folgende Info erscheint. 

 

 

 



Danach geht's am Ultraschallgerät weiter 

 

Worklist auswählen 

 

Falls der Patient noch nicht in der Liste angezeigt wird kann diese nochmals mit Get Worklist 
aktualisiert werden. 

 

 


